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Informacija o wplywie dzialalnodci wykonywanej przez jednostke
organizacyjng na zdrowie ludzi i na érodowisko
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32¢ pkt.2

Medical Wadowice Krzysztof Byrski
Ul. Lwowska 78A
34-100 Wadowice

1. Jednostka wykonuje dzialalno$¢ zwigzang z narazeniem na promieniowanie jonizujace, polegajace
na wykonywaniu zdje¢ diagnostycznych dla pacjentow leczonych w naszym gabinecie
stomatologicznym oraz dla pacjentow kierowanych przez lekarzy z poza placéwki.
2. W Gabinecie Stomatologicznym stosuje si¢ nastepujgce aparaty: Kodak 2100, Vatech Ez ray Air
oraz Vatech Pax-1 3D Smart Plus.,
3. Na uruchamianie 1 stosowanie aparatow wytwarzajacych promieniowanie jonizujgce zostato
wydane zezwolenia przez kompetentne organy: Decyzja nr 2/112/2019, 2/49/2020, 2/24/2023.
4. Na uruchamianie pracowni zostalo wydane zezwolenie przez kompetentne organy: wydana przez
MPWIS w Krakowie, Decyzja nr 1/108/2019, 1/48/2020, 1/23/2023.
5. Jednostka prowadzi kontrol¢ narazenia pracownikow przy pomocy dawkomierza indywidualnego.
Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej 1
Srodowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczen. Ewidencje i nadzér z odczytow
prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiaréw dozymetrycznych nie
przekraczajg rocznego ustalonego limitu 2 mSy.
6. Pomiary oston stalych. Pracownia rentgenowska znajduje si¢ na 1 pietrze budynku przy ulicy
Lwowskiej 78A w Wadowicech. Zostala wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Szczegétowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez
MPWIS projekt oston statych. Pomiary dozymetryczne oston stalych wykonanych w pracowni
rentgenowskiej, wskazuja na wlasciwe zabezpieczenie $cian, stropow, okien i drzwi gabinetow przed
przenikaniem promieniowania jonizujacego.
7.Na podstawie wszystkich przeprowadzonych pomiaréw dozymetrycznych oston statych pracowni
rentgenowskiej mieszczacej si¢ na 1 pietrze budynku oraz dotychczas prowadzonej kontroli dawek
dawkomierzy, stwierdza si¢ ze ustalone limity uzytkowe dawek zgodne z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Zdnia 21.08. 2006r Nr 180 Poz.1325 dla :

- 0gotu ludnosci - 1 mSv

- pracownikow - 2 mSv

nie zostaly przekroczone w roku zolg

Whioski

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza si¢, ze dzialalnos¢ w
minionych 12 miesigcach nie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i
srodowisko. Pracownia nic uwalnia do Srodowiska substancji

promieniotworczych.
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Informacja o wplywie dzialalnodei wykonywanej przez jednostke
organizacyjng na zdrowie ludzi i na srodowisko
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32¢ pkt.2

Medical Wadowice Krzysztof Byrski
Ul Lwowska 78A
34-100 Wadowice

1. Jednostka wykonuje dzialalno$¢ zwigzang z narazeniem na promieniowanie jonizujace, polegajace
na wykonywaniu zdje¢ diagnostycznych dla pacjentow leczonych w naszym gabinecie
stomatologicznym oraz dla pacjentow kierowanych przez lekarzy z poza placowki.
2. W Gabinecie Stomatologicznym stosuje si¢ nastgpujgce aparaty: Kodak 2100, oraz Vatech Pax-i
3D Smart Plus
3. Na uruchamianie 1 stosowanie aparatow wytwarzajacych promieniowanie jonizujace zostato
wydane zezwolenia przez kompetentne organy: Decyzja nr 2/112/2019, 2/49/2020.
4. Na uruchamianie pracowni zostalo wydane zezwolenie przez kompetentne organy: wydana przez
MPWIS w Krakowie, Decyzja nr 1/108/2019, 1/48/2020.
5. Jednostka prowadzi kontrol¢ narazenia pracownikow przy pomocy dawkomierza indywidualnego.
Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej 1
Srodowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczen. Ewidencje i nadzér z odczytéw
prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiaréw dozymetrycznych nie
przekraczajg rocznego ustalonego limitu 2 mSv.
6. Pomiary oston stalych. Pracownia rentgenowska znajduje si¢ na 1 pietrze budynku przy ulicy
Lwowskiej 78A w Wadowicech. Zostala wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Szczegétowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez
MPWIS projekt oston stalych. Pomiary dozymetryczne oston statych wykonanych w pracowni
rentgenowskiej, wskazuja na wlasciwe zabezpieczenie $cian, stropdw, okien i drzwi gabinetéw przed
przenikaniem promieniowania jonizujacego.
7.Na podstawie wszystkich przeprowadzonych pomiaréw dozymetrycznych oston stalych pracowni
rentgenowskiej mieszczacej si¢ na 1 pietrze budynku oraz dotychczas prowadzone) kontroli dawek
dawkomierzy, stwierdza si¢ ze ustalone limity uzytkowe dawek zgodne z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Zdnia 21.08. 2006r Nr 180 Poz.1325 dla :

- ogotu ludnosci - 1 mSv

- pracownikdw - 2 mSv

nie zostaly przekroczone w roku ’2,9“/

Whnioski

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza si¢, ze dzialalnos¢ w
minionych 12 miesigcach nie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i
Srodowisko. Pracownia nic uwalnia do Srodowiska substancji

promieniotworezych,
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Informacja o wplywie dziatalnosci wykonywanej przez jednostke
organizacy)ng na zdrowie ludzi i na §rodowisko
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32¢ pkt.2

Medical Wadowice Krzysztof Byrski
Ul Lwowska 78A
34-100 Wadowice

1. Jednostka wykonuje dziatalno$¢ zwigzang z narazeniem na promieniowanie jonizujgce, polegajace
na wykonywaniu zdje¢ diagnostycznych dla pacjentow leczonych w naszym gabinecie
stomatologicznym oraz dla pacjentow kierowanych przez lekarzy z poza placéwki.

2. W Gabinecie Stomatologicznym stosuje si¢ nast¢pujace aparaty: Kodak 2100 oraz Vatech Pax-i
3D Smart Plus

3. Na uruchamianie i stosowanie aparatow wytwarzajacych promieniowanie jonizujace zostalo
wydane zezwolenia przez kompetentne organy: Decyzja nr 2/112/2019, 2/49/2020.

4. Na uruchamianie pracowni zostalo wydane zezwolenie przez kompetentne organy: wydana przez
MPWIS w Krakowie, Decyzja nr 1/108/2019, 1/48/2020.

5. Jednostka prowadzi kontrol¢ narazenia pracownikow przy pomocy dawkomierza indywidualnego.
Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej 1
Srodowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczen. Ewidencje i nadzér z odczytéw
prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiaréw dozymetrycznych nie
przekraczajg rocznego ustalonego limitu 2 mSv.
6. Pomiary oston stalych. Pracownia rentgenowska znajduje si¢ na 1 pigtrze budynku przy ulicy
Lwowskiej 78A w Wadowicech. Zostala wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Szczegolowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez
MPWIS projekt oston stalych. Pomiary dozymetryczne oston statych wykonanych w pracowni
rentgenowskiej, wskazujg na wlasciwe zabezpieczenie $cian, stropéw, okien 1 drzwi gabinetow przed
przenikaniem promieniowania jonizuj3cego.
7.Na podstawie wszystkich przeprowadzonych pomiaréw dozymetrycznych oston statych pracowni
rentgenowskiej mieszczacej si¢ na 1 pi¢trze budynku oraz dotychczas prowadzonej kontroli dawek
dawkomierzy, stwierdza si¢ ze ustalone limity uzytkowe dawek zgodne z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Zdnia 21.08. 2006r Nr 180 Poz.1325 dla :

- 0g6tu ludnosci - 1 mSv

- pracownikéw - 2 mSv

nie zostaly przekroczone w roku 2,07.«4,

Whnioski

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza si¢, ze dzialalnos¢ w
minionych 12 miesigcach nie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i
Srodowisko. Pracownia nic uwalnia do Srodowiska substancji

promieniotworczych.
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Informacja o wplywie dzialalnoci wykonywanej przez jednostke
organizacy)ng na zdrowie ludzi i na srodowisko
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32¢ pkt.2

Medical Wadowice Krzysztof Byrski
Ul Lwowska 78A
34-100 Wadowice

1. Jednostka wykonuje dzialalno$¢ zwigzang z narazeniem na promieniowanie jonizujace, polegajace
na wykonywaniu zdje¢ diagnostycznych dla pacjentow leczonych w naszym gabinecie
stomatologicznym oraz dla pacjentow kierowanych przez lekarzy z poza placéwki.
2. W Gabinecie Stomatologicznym stosuje si¢ nastepujgce aparaty: Kodak 2100 oraz Vatech Pax-i
3D Smart Plus
3. Na uruchamianie 1 stosowanie aparatow wytwarzajacych promieniowanie jonizujgce zostato
wydane zezwolenia przez kompetentne organy: Decyzja nr 2/112/2019, 2/49/2020.
4. Na uruchamianie pracowni zostato wydane zezwolenie przez kompetentne organy: wydana przez
MPWIS w Krakowie, Decyzja nr 1/108/2019, 1/48/2020.
5. Jednostka prowadzi kontrole narazenia pracownikéw przy pomocy dawkomierza indywidualnego.
Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej 1
Srodowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczen. Ewidencje i nadzér z odczytéw
prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiaréw dozymetrycznych nie
przekraczaja rocznego ustalonego limitu 2 mSv.
6. Pomiary oston stalych. Pracownia rentgenowska znajduje si¢ na 1 pi¢trze budynku przy ulicy
Lwowskiej 78A w Wadowicech. Zostala wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Szczegétowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez
MPWIS projekt oston stalych. Pomiary dozymetryczne oston statych wykonanych w pracowni
rentgenowskiej, wskazujg na wlasciwe zabezpieczenie $cian, stropéw, okien i drzwi gabinetéw przed
przenikaniem promieniowania jonizujacego.
7.Na podstawie wszystkich przeprowadzonych pomiaréw dozymetrycznych oston statych pracowni
rentgenowskiej mieszczacej si¢ na 1 pigtrze budynku oraz dotychczas prowadzonej kontroli dawek
dawkomierzy, stwierdza si¢ ze ustalone limity uzytkowe dawek zgodne z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Zdnia 21.08. 2006r Nr 180 Poz.1325 dla :

- ogotu ludnosci - 1 mSv

- pracownikow - 2 mSv

nie zostaly przekroczone w roku 20 lD

Whnioski

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza si¢, ze dzialalnos¢ w
minionych 12 miesigcach nie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i
Srodowisko. Pracownia niec uwalnia do Srodowiska substancji

promieniotworezych.
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Informacja o wplywie dzialalnodei wykonywanej przez jednostke
organizacy)ng na zdrowie ludzi i na $rodowisko
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32¢ pkt.2

Medical Wadowice Krzysztof Byrski
Ul Lwowska 78A
34-100 Wadowice

1. Jednostka wykonuje dziatalno$¢ zwigzang z narazeniem na promieniowanie jonizujgce, polegajace
na wykonywaniu zdje¢ diagnostycznych dla pacjentow leczonych w naszym gabinecie
stomatologicznym oraz dla pacjentow kierowanych przez lekarzy z poza placowki.
2. W Gabinecie Stomatologicznym stosuje si¢ nastepujace aparaty: Kodak 2100.
3. Na uruchamianie 1 stosowanie aparatow wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce zostato
wydane zezwolenia przez kompetentne organy: Decyzja nr 2/112/2019.
4. Na uruchamianie pracowni zostalo wydane zezwolenie przez kompetentne organy: wydana przez
MPWIS w Krakowie, Decyzja nr 1/108/2019..
5. Jednostka prowadzi kontrol¢ narazenia pracownikéw przy pomocy dawkomierza indywidualnego.
Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualne) 1
Srodowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczen. Ewidencije i nadzér z odczytéw
prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej. Wyniki z pomiaréw dozymetrycznych nie
przekraczajg rocznego ustalonego limitu 2 mSv.
6. Pomiary oston stalych. Pracownia rentgenowska znajduje si¢ na 1 pietrze budynku przy ulicy
Lwowskiej 78A w Wadowicech. Zostala wykonana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Szczegdtowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony przez
MPWIS projekt oston stalych. Pomiary dozymetryczne oston stalych wykonanych w pracowni
rentgenowskiej, wskazujg na wlasciwe zabezpieczenie $cian, stropéw, okien i drzwi gabinetéw przed
przenikaniem promieniowania jonizujacego.
7.Na podstawie wszystkich przeprowadzonych pomiaréw dozymetrycznych oston statych pracowni
rentgenowskiej mieszczace) si¢ na 1 pigtrze budynku oraz dotychczas prowadzonej kontroli dawek
dawkomierzy, stwierdza si¢ ze ustalone limity uzytkowe dawek zgodne z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Dz.U. Zdnia 21.08. 2006r Nr 180 Poz.1325 dla :

- 0g6tu ludnosci - 1 mSv

- pracownikéw - 2 mSy

nie zostaly przekroczone w roku IID (9

Whnioski

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza si¢, Ze dzialalnos¢ w
minionych 12 miesigcach nie miala negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i
Srodowisko. Pracownia niec uwalnia do Srodowiska substancji
promieniotworczych.



